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1. OBJETIVO

Avaliar a capacidade de homogeneizagdo dos equipamentos PowderMix.

2. APLICAGCOES E RESPONSABILIDADES

Atividades

Responsabilidades

Coordenar e acompanhar as analises

Coordenador FQ-II

Conferéncia dos resultados

Coordenador FQ-II

Elaboracao do relatério

Coordenador P&D

Realizacdo das analises

Analistas

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Manual da Qualidade da Ortofarma Laboratério de Controle da Qualidade.

- Farmacopeia Brasileira.

- United States Pharmacopeia.
- European Pharmacopeia.

- British Pharmacopeia.

4. DOCUMENTACAO ENVOLVIDA

DOCUMENTO LOCALIZACAO

Relatdrio de calibracdo da balanca BL 120 S — Sartorius. Contra-provas
Certificados de calibracédo das vidrarias. FQll
Procedimentos operacionais padréo. Garantia
Certificados de analise dos reagentes. Almoxarifado
Registro de padronizacéo de padrdo secundario de Finasterida. FQll
| Registro de padronizacéo de padréo secundario de Cianocobalamina. FQll
Certificado de padréo oficial de referéncia de Finasterida. FQll
Certificado de padrao oficial de referéncia de Cianocobalamina. FQll
Protocolo de qualificacdo do HPLC Young Lin. Instrumental

5. DOCUMENTAGAO ANEXADA

ANEXO | = Relatérios de Ensaio Ortofarma.

6. PROTOCOLO DO ESTUDO

6.1. Produtos sob teste

Duas formulacdes foram avaliadas, conforme os quadros a seguir:

FINBSONAa .l it s o 1mg
Laurilsulfato de s6dio ...........cccoeveiiiiiinnnnnnnn 1%
ABTOSI ..o B e et 0,5%
Estearato de magnésio ..............ccccceurneenne. 0,25 %
Celulose microcristalinagsp .......................1 capsula
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NREIBABT2 ccii i i atin 0,5 mg
Laurilsulfato de sédio .............cccoeeeneeee.. 1%
PRI Sl O b s st o 0,5 %
Estearato de magnésio .............cccecuune.. 0,25 %
Celulose microcristalina, gsp ................... 1 capsula

6.2 Procedimento de mistura

As misturas foram realizadas utilizando como modelo o equipamento Powdermix M1 operando com as
seguintes condi¢cdes de trabalho:

e Velocidade: média.

e Tempo de mistura: 5 minutos.

o Vibracdo: média.

e Quantidade de esferas de porcelana: quatro.

Quantidades de cada formulacéo foram pesadas e adicionadas ao recipiente de mistura do PowderMix
M1 em quantidade inferior a 50% de sua capacidade nominal.

Inicialmente, foi adicionada a quantidade de Aerosil necessaria a mistura, juntamente com as esferas de
porcelana. O equipamento foi ligado por 10 segundos para selagem das esferas. A seguir, © mesmo foi
desligado para que o restante da formulagéo seja adicionado, e assim o processo de mistura foi
efetivamente iniciado.

Para colchicina e vitamina B12, todo procedimento foi feito ao abrigo da luz.

6.3  Procedimento de anélise

Apds o tempo necessario para mistura, o homogeneizado foi amostrado em trés pontos distintos do
recipiente do Powdermix M1: (i) na superficie; (ii) no centro; e (iii) no fundo (3 amostras para cada
processo de homogeneizacdo). O processo foi efetuado 10 vezes, totalizando 30 amostras por
formulacao.

Estas amostras foram analisadas por Cromatografia Liquida de Alta Performance (HPLC), segundo os
seguintes métodos:

Finasterida:
o Diluigdo a 100 pg/mL com uma mistura de acetonitrila e agua (70:30)
o Fase mével: mistura de acido fosférico 2,5mM e acetonitrila (1:1)
o Coluna: C18, 4,6 x 100 mm, a 45 °C
o Fluxo: 1,5 mL/minuto
o Volume de injecéo: 20 pL
o Deteccédo: UV, 240 nm

Vitamina B 12 (procedimento ao abrigo da luz):
o Diluicdo a 5 yg/mL em agua
o Fase mével: mistura de metanol e agua (70:130)
o Coluna: C18, 4,6 x 150 mm
o Fluxo: 0,5 mL/minuto
o Volume de injegéo: 100 pL
o Detecgdo: UV, 361 nm

CRF-MG: 18266 | CNPJ; 70.976.741/0001-98
Correspondéncia: Caixa Postal 20.005, CEP 36016-970
Endereco comercial: BR 040, Km 800, Empresarial Park Sul, 39, CEP 36120-000



FARMA

LABORATORIO
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE REE-01
RELATORIO DE VALIDAGAO DA HOMOGENEIZAGAO DE POS POR I
EQUIPAMENTO POWDERMIX G A

7. RESULTADO

7.1. Finasterida

Teor de ativo (%)
Ponto de amostragem
Lote Superficie | Centro Fundo | CV (%) entre os lotes
1 104.95 104.34 | 104.78 0.30
2 104.86 104.89 | 104.62 0.14
3 104.12 104.46 | 104.69 0.27
4 104.06 104.43 | 104.37 0.19
5 100.31 99.54 99.88 0.39
6 104.43 100.71 102.76 1.82
7 102.7 104.76 | 104.54 1.09
8 101.34 101.85 | 103.44 1.07
9 102.43 102.61 103.48 0.55
10 102.55 102.77 | 103.22 0.33
CV (%) entre as
amostragens 1.51 1.81 1.43 -
CV (%) total (n=30) 1.55

CV(%) = coeficiente de variacdo
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7.2. Vitamina B12
Teor de ativo (%)
Ponto de amostragem
Lote Supertficie | Centro Fundo | CV (%) entre os lotes
1 90.9 91.87 91.35 0.53
2 94.39 954 95.35 0.60
3 92 91.98 20.89 0.69
4 95.41 94.75 94.79 0.39
5 92.25 93.04 92.52 0.43
6 96.02 96.26 95.2 0.58
7 90.98 91.95 91.9 0.60
8 91.19 90.13 90.62 0.59
9 92.01 90.6 91.15 0.78
10 92.71 92.04 90.05 1.51
CV (%) entre as
amostragens 1.99 2.20 2.17
CV (%) total (n=30) 2.06
CV(%) = coeficiente de variacdo

120
@ Superficie

A Qferevasesnsnorsssssnsrsasvessuavsnssssansusnsssussusnsmsevs sansnsuassesns
& Centro
s Fundo

Teor (%)
=
o

©
i

o]
o

CRF-MG: 18266 | CNPJ: 70.976.741/0001-98
Correspondéncia: Caixa Postal 20.005, CEP 36016-970
Endereco comercial: BR 040, Km 800, Empresarial Park Sul, 39, CEP 36120-000



FARMA

RATORI

SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE REE-01
RELATORIO DE VALIDACAO DA HOMOGENEIZACAO DE POS POR e i
EQUIPAMENTO POWDERMIX Pagina 05 de 05

8. CONSIDERAGOES

A finasterida € um pé micronizado e a vitamina B12 € um po cristalino, razées pelas quais os dois pos
foram escolhidos para o estudo, dadas diferencas entre suas estruturas sélidas. Salienta-se que a adicéo
de laurilsulfato de sédio foi realizada para neutralizar possweis cargas eletrostaticas no recipiente para
homogeneizacéo, dado o material com o que o mesmo & fabricado. E importante, portanto, que se atente
que os presentes resultados sdo exclusivos dos pos e condicées descritas neste relatério, ndo sendo
possivel extrapola-los para outros pés e condicdes diversas de uso. Como mecanismo de mistura é o

mesmo nos equipamentos M1, M2A, M2B e M4 espera-se que os resultados sejam equivalentes para
todos os modelos.

9. CONCLUSOES

Diante do exposto, conclui-se que os equipamentos Powdermix sdo adequados para a
homogeneizacdo de finasterida e vitamina B12, usando os diluentes acima listados e nas
condicbes previamente definidas no Protocolo de Estudo. As variagbes entre os teores de
diferentes lotes e diferentes pontos de amostram apresentaram coeficientes de variacdo menores
que 5%, o que é estabelecido na legislacdo brasileira (RE 899/2003) como critério de aceitacédo
para precisdo de resultados. Esta conclusdo é excluswa para os produtos testados e nas
condicdes aqui referenciadas.

Assinatura do responsavel pelo estudo:

Hudson Polonini, PhD
R & D Manager
Pharmacist
CRF-MG 34340
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FARMA
Relatorio de Ensaios Ortofarma N° 19672/16

Revisdo 0]s}

Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Lida ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201
e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 09/11/16
Amostra |Diluicao de finasterida. [Cédigo  [19672/16-01 |[Coleta em
Concentracéo 1/170 Classe terapéutica Hiperplasia prostatica
Lote F5 Fornecedor Nao se aplica
Quantidade de amostra 3x5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricagio 09/11/2016 Data de validade ND
_ i Temperatura da amostra no " ,
Condigdes/apresentacéo De acordo - N&o se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |Nao consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta
. Limite de Aceitagdo Data do
Fasio Finasterida - DILUIGAO - POP PA 339 Rieaulindo Ensaio
2 e O tempo de reten¢d@o do pico principal obtido com a solug@o amostra corresponde
Ideitificaciio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugdo padrao. Pe aosedo iine
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 102,55 % 11/11/16
i O tempo de retengédo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
identificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugdo padréo. De acordo T8
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 102,77 % 111116
s O tempo de retengédo do pico principal obtido com a solug&o amostra corresponde
Kantificagho - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padrio. De acordo 11111116
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 103,22 % 111116

[Conclusdo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificagbes acima descritas.

Legenda
NA: N&o se aplica.

Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretacdes e opinides expressos néo fazem parie do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observagdes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.
Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sao restritos a amostra recebida na Ortofarma. A reproducéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagao prévia e por escrito da mesma. A defini¢do do ponto de
coleta/plano de amostragem € de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacgdes de Coleta
Coleta efetuada pelo cliente.
Preservacao: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.

Matias Barbosa, 14 de

novembro de 2016.

Luis Claudio de Lima
Farmacéutico
CRF/MG 13001
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletronicos

A verificagao da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando

RF-LBW-004, Rev. 00

o codigo LAQBFA CG3 317.

Correspondéncia

Pagina: 111




FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 19671/16 Revisdo 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratorios Lida ME Telefone (13)3326-2212
Enderego  Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 09/11/16
Amostra [Diluigao de finasterida. |Cédigo  [19671/16-01 |Coletaem  |[NA
Concentracao 1/170 Classe terapéutica Hiperplasia prostatica
Lote F4 Fornecedor Ngo se aplica
Quantidade de amosira 3 x 5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricacdo 09/11/2016 Data de validade ND

_— o Temperatura da amostra no x
Condigdes/apresentacéo De acordo verohlimerty N&o se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |N&o consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta

Limite de Aceitagéo Data do
Finasterida - DILUICAO - POP PA 399 Hosuiindo Ensaio
Identificagéo - CLAE O tempo de_ reter!gap do pico principal OhtIEID com a solucéo amostra corresponde De acordo 11111116

aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo.
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 103,43 % 111116
Identificacsio - CLAE 0 tempo de_ retquap do pico principal obtltiio com a solugdo amostra corresponde T _— 11111116
aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo.
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 102,61 % 1111116
Identificagsio - CLAE O tempo de_ retquép do pico principal obtlc_io com & solug@o amostra corresponde Heacorda 11/11/16
aquele do pico principal obtido com a solucdo padréo.
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 103,48 % 1111116

Ensaio

|Conclusdo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificacoes acima descritas. |

Legenda
NA: Néo se aplica.

Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretacdes e opinides expressos nédo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacoes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e s@o restritos a amostra recebida na Ortofarma. A reprodugéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia e por escrito da mesma. A definicdo do ponto de
coleta/plano de amostragem € de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacdes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservagao: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 14 de novembro de 2016.

Luis Claudio de Lima
Farmacéutico
CRF/MG 13001
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacdo da autenticidade deste documentio pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o codigo LQBDY XB3 163.

RF-LBW-004, Rev. 00 Pagina: 111
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FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 19670/16 Revisdo 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201
e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJICPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 09/11/16
Amostra [Diluigao de finasterida. |Cédigo [19670/16-01 [Coletaem |NA
Concentragao 1/170 Classe terapéutica Hiperplasia prostatica
Lote F3 Fornecedor N&o se aplica
Quantidade de amostra 3 x5,5g Embalagem Pote plastico
Data de fabricacéo 09/11/2016 Data de validade ND
s Temperatura da amostra no -
Condicdes/apresentacio De acordo i dopeny Néo se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |N&o consta Matéria prima - Lote Nao consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta
1 Limite de Aceitacao Data do
Eil Finasterida - DILUICAO - POP PA 399 Resultado Ensaio
e O tempo de retengdo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
Identificagio - CLAE aquele do pico principal obtido com a soluc&o padrio. i 111116
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 101,34 % 111116
- O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
Idantificagiio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solucdo padrio, —— 111148
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 101,85 % 111116
s ¥ O tempo de reteng&o do pico principal obtido com a solugio amostra corresponde
Identificagie - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padrio. R TR
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 103,44 % 1111186

[Conclusdo dos Ensaios (Parecer Técnico®): A amostra analisada atende as especificagdes acima descritas. |

Legenda
NA: Nao se aplica.

Parecer Técnico®: Os pareceres, interpretagdes e opinides expressos ndo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacoes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03,

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos 8 amostra recebida na Ortofarma. A reproducéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia e por escrito da mesma. A definigéo do ponto de
coleta/plano de amostragem é de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacdes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacgdo: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 14 de novembro de 20186.

Luis Claudio de Lima
Farmacéutico
CRF/MG 13001
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o codigo LQCGA HDZ 200.

RF-LBW-004, Rev. 00 Pagina: 1/1
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FARMA

Relat6rio de Ensaios Ortofarma N° 19677/16 Revisdo 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratdrios Lida ME Telefone (13)3326-2212
Enderego  Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgao 09/11/16
Amostra |Diluicao de finasterida. [Codigo [19677/16-01 [Coletaem [NA
Concentragio 1/170 Classe terapéutica Hiperplasia prostatica
Lote F10 Fornecedor N&o se aplica
Quantidade de amostra 3 x 5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricagao 09/11/2016 Data de validade ND
Condigoes/apresentagao De acordo Temggﬁ:t:tr: da amostra no Né&o se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |N3o consia Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta

. Limite de Aceitagao Data do
Ensalo Finasterida - DILUIGAO - POP PA 399 festiado Ensaio

. a O tempo de retengdo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
Wentificagso - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéio padréo. e Bl /1186
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 102,70 % 1111/16

L - O tempo de retencédo do pico principal obtido com a solugio amostra corresponde
Idshtificachio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. —— bl
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,76 % 1111186

T O tempo de retengéo do pico principal obtido com a solugo amostra corresponde
Identificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugo padrio. D scordy e
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,54 % 1111/16

|[Conclusao dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificagbes acima descritas.

Legenda
NA: Nao se aplica.

Parecer Técnico®: Os pareceres, interpretagdes e opinides expressos nao fazem parie do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacdes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03,
Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos a amostra recebida na Ortofarma. A reproducéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagao prévia e por escrito da mesma. A definigdo do ponto de
coleta/plano de amostragem & de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacdes de Coleta
Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacdo: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.

Matias Barbosa, 14 de

novembro de 2016.

Luis Claudio de Lima
Farmacéutico
CRF/MG 13001
Micrabiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos

A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando

RF-LBW-004, Rev. 00

o cédigo LABPA CG3 395.

Carrespondéncia: |
Endereco comearcial: :

Fona

Pagina: 11
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Relatorio de Ensaios Ortofarma N° 19668/16 Revisdo 00

Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Lida ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler

11015-201
e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 09/11/16
Amostra |Diluigdo de finasterida. [Cédigo  [19668/16-01 [Coleta em
Concentracio 1/170 Classe terapéutica Hiperplasia prostatica
Lote F1 Fornecedor Nao se aplica
Quantidade de amostra 3 x5,5g Embalagem Pote plastico
Data de fabricagao 09/11/2016 Data de validade ND

Temperatura da amostra no

Condigdes/apresentagio De acordo I N&o se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |NZo consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta
5 Limite de Aceitagao Data do
e Finasterida - DILUICAO - POP PA 399 Beauiato Ensaio
. g O tempo de retencé@o do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
Idunfificarso - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padrao. Do acordo 10111116
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,43 % 10/11/16
. e O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
Iduhiificacio < CLAE aquele do pico principal obtido com a solugdo padrao. Do acordo 10A116
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 100,71 % 10/11/16
2 _ O tempo de retengéo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
dentificagdo -CLAE |, je do pico principal obtido com a solugsio padrao. Beacono 1011716
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 102,76 % 101116

|Conclusao dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificagées acima descritas.

Legenda
NA: Nao se aplica.

Parecer Técnico®: Os pareceres, interpretagdes e opinides expressos nédo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratorio.

Observacoes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.
Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e séo restritos a amostra recebida na Ortofarma. A reproducao deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia e por escrito da mesma. A definigo do ponto de
coleta/plano de amostragem € de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacoes de Coleta
Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacao: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 14 de novembro de 2016.

Luis Claudio de Lima
Farmacéutico
CRF/MG 13001
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos

A verificac@o da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando

RF-LBW-004, Rev. 00

o codigo LQJNZ BMA 402.

Correspondéncia: ¢ i
Enderoco comercial: | :
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FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 19669/16 Revisao 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratdrios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJICPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 09/11/16
Amostra |Diluicao de finasterida. |Cédigo  {19669/16-01 [Coletaem  |[NA
Concentracdo 1/170 Classe terapéutica Hiperplasia prostatica
Lote F2 Fornecedor Néo se aplica
Quantidade de amostra 3 x 5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricacdo 09/11/2016 Data de validade ND

_— Temperatura da amostra no ™ ;
Condigdes/apresentagio De acordo recegim s Nao se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |Nao consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta

s Limite de Aceitagdo Data do
Ensaio Finasterida - DILUIGAO - POP PA 399 Resultado Ensaio
Identificagao - CLAE O tempo de retengdo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde e nenmde 10/11/16

aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo.

Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 100,31 % 10111116
i s O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solug@o amosira corresponde

iduntificacso - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. De acordo 10/11/16

Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 99,54 % 10/11/16
g = O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde

Identificagio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solucéo padréo. De acordo 101116

Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 99,88 % 10/11/16

[Concluséo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificagbes acima descritas. |

Legenda
NA: N&o se aplica.

Parecer Técnico®: Os pareceres, interpretagdes e opinides expressos ndo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacoes
Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e s&o restritos & amostra recebida na Ortofarma. A reproducéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagao prévia e por escrito da mesma. A definicéo do ponto de
coleta/plano de amostragem & de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacdes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacao: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 14 de novembro de 2016.

Luis Claudio de Lima
Farmacéutico
CRF/MG 13001
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletronicos
A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o cédigo LQJGF CNA 558.

RF-LBW-004, Rev. 00 Pagina: 111
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FARMA

Relatorio de Ensaios Ortofarma N° 19673/16

Revisdo 00

Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Enderego  Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJICPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 09/11/16
Amostra [Diluicao de finasterida. [Cédigo [19673/16-01 [Coletaem |NA
Concentracao 1/170 Classe terapéutica Hiperplasia prostatica
Lote F6 Fornecedor Nao se aplica
Quantidade de amostra 3 x 5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricacéo 09/11/2016 Data de validade ND

- = Temperatura da amostra no & i
Condigdes/apresentagio De acordo receblments Néo se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |NZo consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade Né&o consta

: Limite de Aceitagdo Data do
Ensaio Finasterida - DILUICAO - POP PA 399 HeaWido Ensaio

: . O tempo de reten¢do do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
ldentificacao - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. Bemoonto 10n118
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,06 % 10/11/16

i o O tempeo de retencdo do pico principal obtido com a solugédo amostra corresponde
Kentificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugdo padrdo. O acutdo Mo
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,43 % 10/11/16
Identificagdo - CLAE O tempo de‘ reter!qap do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde De acordo 10/11/16

aquele do pico principal obtido com a solugdo padrao.

Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,37 % 10/11/16

Conclusédo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificagdes acima descritas. |

Legenda
NA: Nao se aplica.

Parecer Técnico®: Os pareceres, interpretagées e opinies expressos nao fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observagoes

Andlises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.
Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos 8 amostra recebida na Ortofarma. A reproducéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia e por escrito da mesma. A definigdo do ponto de
coleta/plano de amostragem & de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informagdes de Coleta
Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacao: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.

Matias Barbosa, 14 de

novembro de 2016.

Luis Claudio de Lima
Farmacéutico
CRF/MG 13001
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos

A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando

RF-LBW-004, Rev. 00

o codigo LADGA HDZ 270.
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FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 19674/16 Revisao 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Lida ME Telefone (13)3326-2212
Enderego  Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/ICPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 09/11/16
Amostra [Diluicao de finasterida. [Cédigo [19674/16-01 [Coletaem [NA
Concentragdo 1/170 Classe terapéutica Hiperplasia prostatica
Lote F7 Fornecedor N&o se aplica
Quantidade de amostra 3 x 5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricagéo 09/11/2016 Data de validade ND

< g 3 Temperatura da amostra no :
Condigdes/apresentagio De acordo s P Nao se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |N&o consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Daia de validade Nao consta

Limite de Aceitagdo Data do
Finasterida - DILUICAO - POP PA 399 Risuiindo Ensaio
. —_— O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugé@o amostra corresponde
Identificagao - CLAE aquele do pico principal obtido com a solucéo padréo. De acordo 11711116
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,12 % 11/11/16
. 5 O tempo de retengéo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
dentificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solucéo padréo. g acordo 1nine
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104 46 % 11/11/116
T, O tempo de retengé@o do pico principal obtido com a solugé@o amosira corresponde
Identificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. Dg acordo e

Ensaio

Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulade 104,69 % 1111/16
Conclusdo dos Ensaios (Parecer Técnico*). A amostra analisada atende &s especificagbes acima descritas. |
Legenda

NA: Nao se aplica.
Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretagdes e opinides expressos ndo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacdes

Anédlises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos a amostra recebida na Ortofarma. A reproducéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia € por escrito da mesma. A definigdo do ponto de
coleta/plano de amostragem & de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacoes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservag&o: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 17 de novembro de 2016.

Luis Claudio de Lima
Farmacéutico
CRFIMG 13001
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacéo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em
www.Labwin.net/Ortofarma usando o cédigo LQJPZ BJA 424,

RF-LBW-004, Rev. 00 Pagina: 1/1
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FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 19675/16 Revisde 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Enderego  Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/ICPF 05.910.162/0001-80
Amostra{s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 09/11/16
Amostra |Diluigéo de finasterida. [Coédigo [19675/16-01 [Coletaem [NA
Concentragio 1/170 Classe terapéutica Hiperplasia prostatica
Lote F8 Fornecedor Néo se aplica
Quantidade de amostra 3 x 5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricacéo 09/11/2016 Data de validade ND

. T ratura d tr: " :
Condigdes/apresentagéo De acordo r:;gg?me:tr: A AR s Né&o se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |N&o consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade Né&o consta

Limite de Aceitagio Data do
Finasterida - DILUICAO - POP PA 399 ReuK Ensaio
i : O tempo de retencdo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
Identiicacio - OLAE aquele do pico principal obtido com a solug&o padro. e 11116
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,86 % 11/11/16
T O tempo de retencédo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
idenifinacho - CLAE aquele do pico principal obtido com a solucdo padrio. Deacorda H11/16
Teor médio - CLAE., De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,89 % 11/11/16

Ensaio

5 " O tempo de retengdo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
iantificagiio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. R acords H/Atie
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,62 % 11/11/16

[Conc[usﬁo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificacdes acima descritas. |

Legenda
NA: Nzo se aplica.

Parecer Técnico*: Os pareceres, inferpretagdes e opinides expressos nao fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacdes

Andlises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03,

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e séo restritos & amostra recebida na Ortofarma. A reprodugéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia e por escrito da mesma. A definigdo do ponto de
coleta/plano de amostragem & de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacdes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservagéao: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 17 de novembro de 2016.

Luis Claudio de Lima
Farmacéutico
CRFIMG 13001
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o codigo LQJLF CN3 588.

RF-LBW-004, Rev. 00 Pagina: 1/1
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FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 19676/16 Revisdo 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratdrios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 09/11/16
Amosira [Diluigéio de finasterida. [Cédigo [19676/16-01 [Coletaem |NA
Concentragéao 1/170 Classe terapéutica Hiperplasia prostatica
Lote F9 Fornecedor Nao se aplica
Quantidade de amostra 3 x 5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricagao 09/11/2016 Data de validade ND

o Temperatura da amostra no .
Condigdes/apresentagio De acordo rerebknanto Ngo se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |N&o consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade Néo consta

= Limite de Aceitagao Data do
Ensaio Finasterida - DILUICAO - POP PA 399 Resultado Ensaio

. g O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solu¢do amostra corresponde
Identificagao - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padrao. Qe Betindo Hitine
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,95 %

s : O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugao amostra corresponde
identificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. Deacordo VUALHSE
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,34 %

S O tempo de retengéo do pico principal obtido com a solugao amostra corresponde
Identificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. D acordo 14414118
Teor médio - CLAE. De 95,0% a 105,0% do valor rotulado 104,78 %

Concluséo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificacbes acima descritas. |

Legenda
NA: N&o se aplica.

Parecer Técnico®: Os pareceres, interpretagdes e opinides expressos néo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacoes

Andlises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos & amostra recebida na Ortofarma. A reproducéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia e por escrito da mesma. A definigéo do ponto de
coleta/plano de amostragem € de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacdes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservagdo: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 17 de novembro de 2016.

Luis Claudio de Lima
Farmacéutico
CRF/MG 13001
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o codiao LOBNS XB3 131.

RF-LBW-004, Rev. 00
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FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 20975/16 Revisao 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Lida ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201
e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 28/11/16
Amostra |Diluigéo de vitamina B12. [Cédigo  [20975/16-01 [Coletaem  [NA
Concentragéo 1/340 Classe terapéutica Nutriente.
Lote V14 Fornecedor Néo se aplica
Quantidade de amostra 3x5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricacao 28/11/2016 Data de validade ND
Condigdes/apresentacio De acordo Tempgratura damnsica ro Néo se aplica
recebimento

Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |N&o consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Daia de validade N&o consta

a Limite de Aceitagdo Data do
Ensaio Cianocobalamina. Diluicdo. POP-PA 157 Resultado Ensaio

y £ O tempo de retengé@o do pico principal obtido com a solugé&o amostra corresponde
Identificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. Re-apondo saA4e
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 92,71 % 30/11/16
Identificag&o - CLAE O tempo de_ retquép do pigo principal obtigo com a solugdo amostra corresponde e — 2011116

aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo.

Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 92,04 % 3011116

- ] O tempo de retengdo do pico principal obtido com a solugao amosira corresponde
identificagiio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugdo padrao. De-acondo Sl 118
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valer rotulado. * 90,05 % 30/11/16

Concluséo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificacbes acima descritas.

Legenda
NA: Néo se aplica.

Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretages e opinides expressos néo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacoes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.
Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sao restritos a amostra recebida na Ortofarma. A reproducéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovacéo prévia e por escrito da mesma. A definigdo do ponto de
coleta/plano de amostragem & de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacdes de Coleta
Coleta efetuada pelo cliente.
Preservacgédo: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.

Matias Barbosa, 02 de

dezembro de 2016.

Hudson Polonini
Farmacéutico
CRF-MG 34340
Microbiologia / Fisico-
Quimico

Documento verificado e aprovado por meios elefrénicos
A verificac@o da autenticidade deste documento

e ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando

RF-LBW-004, Rev. 00

o codigo LQCLQ CG3 564.
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FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 20977/16 Revisdo 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratdrios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 28/11/16
Amostra [Diluigao de vitamina B12. |Cédigo  [20977/16-01 [Coletaem  [NA
Concentragdo 17340 Classe terapéutica Nutriente.
Lote V15 Fornecedor Nao se aplica
Quantidade de amostra 3 x 5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricagio 28/11/2016 Data de validade ND

. Temperatura da amostra no 5 ”
Condigdes/apresentacio De acordo éarabinsite Nao se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |NZo consta Matéria prima - Lote Nao consta
Matéria prima - Daia de validade NZo consta

3 Limite de Aceitagdo Data do
Enzaio Cianocobalamina. Diluicdo. POP-PA 157 Resuliade Ensaio

. P O tempo de retengéo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
Identificacdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. Be:acaio 3011116
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 92,01 % 301116

3 : O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
Identificagdo -CLAE aquele do pico principal obtido com a solucdo padrio. e ando SU11G
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 90,60 % 30/11/16

i 0 O tempo de retencé@o do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
identificagao - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. De-dsondo 30/11/16
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 9,15 % 30/11/16

[Concluséo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificacbes acima descritas. |

Legenda
NA: Nao se aplica.

Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretagdes e opinides expressos néo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacdes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e séo restritos a amostra recebida na Ortofarma. A reprodugéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagao prévia e por escrito da mesma. A definigdo do ponto de
coleta/plano de amostragem & de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacoes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacdo: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 02 de dezembro de 2016.

Hudson Polonini
Farmacéutico
CRF-MG 34340
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos

A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o codigo LQZPY CB3 371.
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FARMA

Relatorio de Ensaios Ortofarma N° 20979/16

Revisao 00

Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Lida ME Telefone (13)3326-2212
Endereco  Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201
e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepcdo 28/11/16
Amostra |Diluigéo de vitamina B12. |Cédigo  [20979/16-01 |Coletaem [NA
Concentragdo 1/340 Classe terapéutica Nutriente.
Lote V16 Fornecedor N&o se aplica
Quantidade de amostra 3 x5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricacao 28/11/2016 Data de validade ND
. Temperatura da amostra no N .
Condigoes/apresentacio De acordo recegimento Néo se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |NZo consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta
2 Limite de Aceitagédo Data do
Ens a0 Cianocobalamina. Diluigdo. POP-PA 157 e Ensaio
= b O tempo de reten¢do do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
idantificacao - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padrdo. De acordo G2
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 91,19 % 011216
i O tempo de retencdo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
Jdentificagio <CLAE aquele do pico principal obtide com a solucéo padréo. e agorag 01112116
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 90,13 % 01/12/16
4 -y O tempo de retengéo do pico principal obtido com a solugédo amostra corresponde
Identificagéo - CLAE aquele do pico principal obtido com a soluc&o padréo. De ncordo 01112116
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 90,62 % 01/12/16

Legenda
NA: Néo se aplica.

Conclusao dos Ensaios (Parecer Técnico*

: A amostra analisada atende as especificagcbes acima descritas.

Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretagdes e opinies expressos nao fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratario.

Observacdes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.
Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos & amostra recebida na Ortofarma. A reproducao deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia e por escrito da mesma. A definicdo do ponto de
coleta/plano de amostragem € de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informagdes de Coleta
Coleta efetuada pelo cliente.
Preservacao: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.

Matias Barbosa, 02 de

dezembro de 2016.

S 1

Hudson Polonini
Farmacéutico
CRF-MG 34340
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos

A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando

RF-LBW-004, Rev. 00

o codigo LACGQ CG3 589.
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FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 20981/16 Revisao 00

Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Lida ME Telefone (13)3326-2212
Endereco Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler

11015-201
e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 28/11/16
Amostra |Diluigdo de vitamina B12. [Codigo [20981/16-01 [Coletaem  [NA
Concentragio 117340 Classe terapéutica Nutriente.
Lote V17 Fornecedor Nao se aplica
Quantidade de amostra 3x 5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricacdo 28/11/2016 Data de validade ND
Condigdes/apresentagdo De acordo E:;g;ﬁ:x{: da amostra no Néo se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |N&o consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta

Limite de Aceitagéo Data do
Cianocobalamina. Diluigao. POP-PA 157 Resuliado Ensaio
Z & O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
Wentificagao - CLAE aquele do pico principal obtido com a solucéo padréo. De acordo Gy/12116
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 90,98 % 01/12/16
y -_ O tempo de retencéo do pico principal obfido com a solugio amostra corresponde
idunticaghe - CLIAE aquele do pico principal obtido com a solugdo padréao. R acbrdn HiRire
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 91,95 % 0112116
Sl O tempo de retengéo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
Ideniificacho - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. g CAHERR
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 91,90 % 01/12/16

Ensaio

[Conclusiio dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificagdes acima descritas. |

Legenda
NA: Néao se aplica.

Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretagdes e opinides expressos n#o fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratorio.

Observacoes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos & amostra recebida na Ortofarma. A reprodugéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia e por escrito da mesma. A definigéo do ponto de
coleta/plano de amostragem é de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacdes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservagdo: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 02 de dezembro de 2016.

Hudson Polonini
Farmacéutico
CRF-MG 34340
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o codigo LAZDZ JB6 194.
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FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 20983/16 Revisdo 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratorios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJICPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 28/11/16
Amostra |Diluigéo de vitamina B12. |Cédigo  |20983/16-01 |Coletaem [NA
Concentragio 17340 Classe terapéutica Nutriente.
Lote V18 Fornecedor N&o se aplica
Quantidade de amostra 3 x 5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricacdo 28/11/2016 Data de validade ND

i T tura d tra E %
Condigbes/apresentacao De acordo r::ggﬁ;ixt: a amostra ho Nao se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |N&o consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta

z Limite de Aceitagao Data do
Elpying Cianocobalamina. Diluicdo. POP-PA 157 Resalado Ensaio

< = O tempo de retencédo do pico principal obtido com a solug&o amosira corresponde
Identificagio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. De-aoardo O1/1RIIB

Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 96,02 % 01/12/16

. " O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugédo amostra corresponde
Wsntiicagio - CLAR aquele do pico principal obtido com a soluc@o padréo. Heasorlo oytaEte
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 96,26 % 01/12/16

g = O tempo de retencgéo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
Hanfificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solucéo padréo. De-acordo 01712116
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 95,20 % 01/12/16

|Conclusdo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificagbes acima descritas. |

Legenda
NA: Nzo se aplica.
Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretagdes e opinides expressos ndo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacaes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos & amostra recebida na Ortofarma. A reproducéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagao prévia e por escrito da mesma. A definigéo do ponto de
coleta/plano de amostragem é de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacdes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacdo: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 02 de dezembro de 2016.

Hudson Polonini
Farmacéutico
CRF-MG 34340
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o cédigo LODBY QFZ 200.

RF-LBW-004, Rev. 00 Pagina: 1/1
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FARMA

Relatorio de Ensaios Ortofarma N° 20984/16 Revisdo 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contatofs) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJICPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 28/11/16
Amostra |Diluigio de vitamina B12. |Codigo  [20984/16-01 |Coletaem  [NA
Concentragéo 1/340 Classe terapéutica Nutriente.
Lote V19 Fornecedor N&o se aplica
Quantidade de amostra 3x5,5g Embalagem Pote plastico
Data de fabricagédo 28/11/2016 Data de validade ND

. . Temperatura da amostra no @ :
Condigdes/apresentagio De acordo recezime o Nao se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |NZo consta Matéria prima - Lote Nao consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta

Limite de Aceitagio Data do
Cianocobalamina. Diluigao. POP-PA 157 Resuado Ensaio
y G O tempo de retencg@o do pico principal obtido com a solugio amostra corresponde
Identificagao - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugio padréo. De acordo 01/12116
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 92,25 % 01/12/16
2 = O tempo de retencgéo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
Idahtinagse < CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. De acordo 01/12/16
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 93,04 % 01/12/116
4 - O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
Identificacéo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solucéo padréo. Be-goordo 0112116
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 92,52 % 01/12/16

Ensaio

[Conclusdo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificagbes acima descritas. |

Legenda
NA: Nao se aplica.

Parecer Técnico™: Os pareceres, interpretacdes e opinides expressos nédo fazem parie do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacdes
Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos & amostra recebida na Ortofarma. A reprodugéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovacao prévia e por escrito da mesma. A definigao do ponto de
coleta/plano de amostragem € de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informagdes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacgédo: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 02 de dezembro de 2016.

Hudson Polonini
Farmacéutico
CRF-MG 34340
Microbiologia / Fisico-
Quimico .
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o codigo LQCMZ ZJ9 455.
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FARMA

Relatorio de Ensaios Ortofarma N° 20985/16 Revisao 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Endereco  Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201
e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgédo 28/11/16
Amostra |Diluico de vitamina B12. [Cédigo  [20985/16-01 [Coletaem  [NA
Concentragio 1/340 Classe terapéutica Nutriente.
Lote V20 Fornecedor Né&o se aplica
Quantidade de amostra 3x5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricagao 28/11/2016 Data de validade ND
Condigoes/apresentagdo De acordo I::;E;:','f::: fa arieatia oo Néo se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |Nao consta Matéria prima - Lote Né&o consta
Matéria prima - Daia de validade Nao consta
S Limite de Aceitagao Data do
Enssio Cianocobalamina. Diluigdo. POP-PA 157 Hasulitado Ensaio

. e O tempo de reten¢é@o do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
dentibcacho - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padrio. Da acordo b

Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 95,41 % 01/12/16

- J O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
iMentificasao - OLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padrao. i Qlisane

Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 9475 % 01/12/16

. P O tempo de retengdo do pico principal obtido com a solugao amostra corresponde
identificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. De acordo fi12i8
Teor - CLAE, De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 94,79 % 0112116

Concluséo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificagdes acima descritas. [

Legenda
NA: Nao se aplica.

Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretages e opinides expressos ndo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratario.

Observacdes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos 8 amostra recebida na Ortofarma. A reproducio deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia e por escrito da mesma. A definigdo do ponto de
coleta/plano de amostragem € de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informagoes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacdo: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 02 de dezembro de 2016.

Hudson Polonini
Farmacéutico
CRF-MG 34340
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacdo da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o cédigo LQCLQ CG6 509.

RF-LBW-004, Rev. 00
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FARMA

Relatorio de Ensaios Ortofarma N° 20968/16 Revisao 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratdrios Lida ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato{s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJICPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgao 28/11/16
Amostra |Diluigéo de vitamina B12. [Cédigo [20968/16-01 [Coletaem [NA
Concentragio 1/340 Classe terapéutica Nutriente.
Lote VW11 Fornecedor N&o se aplica
Quantidade de amostra 3% 5,50 Embalagem Pote plastico
Data de fabricagédo 28/11/2016 Data de validade ND

z s Temperatura da amostra no - !
Condigoes/apresentagio De acordo recehimento Né&o se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |Nao consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade N&o consta

5 Limite de Aceitagao Data do
Ennalo Cianocobalamina. Diluicio. POP-PA 157 Fesndo Ensaio

" S O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
ldentificagéio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padrao. Deacordn otiTane
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 92,00 % 01/M12/16

. —_— O tempo de retengdo do pico principal obtido com a solugéo amostra corresponde
iduniificagsio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. Gl Bod 01712116
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 91,98 % 01/12/16

. 5o O tempo de retencgéo do pico principal obtido com a solug&o amostra corresponde
Wentificagdo - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugfo padréo. g 0112018
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 90,89 % 01/12/16

|Conclusdo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificagbes acima descritas. |

Legenda
NA: Nao se aplica.

Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretacfes e opinides expressos ndo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratério.

Observacdes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sdo restritos a8 amostra recebida na Ortofarma. A reprodugéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovacéo prévia e por escrito da mesma. A definigdo do ponto de
coleta/plano de amostragem & de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacoes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservagdo: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 02 de dezembro de 2016.

Hudson Polonini
Farmacéutico
CRF-MG 34340
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacao da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o codigo LQCNZ ZM9 480.

RF-LBW-004, Rev. 00 Pagina: 11
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FARMA

Relatério de Ensaios Ortofarma N° 20970/16 Revisdo 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Endereco Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJICPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepcdo 28/11/16
Amostra |Diluigao de vitamina B12. |Cédigo  [20970/16-01 |[Coletaem [NA
Concentragdo 1/340 Classe terapéutica Nutriente.
Lote V12 Fornecedor N&o se aplica
Quantidade de amostra 3x5,5¢ Embalagem Pote plastico
Data de fabricagio 28/11/2016 Data de validade ND
Condigoes/apresentagio De acordo Temg;“rit#tr: R Arastn 0o Né&o se aplica
Matéria prima - Fornecedor / Fabricante |N3o consta Matéria prima - Lote Nao consia
Matéria prima - Data de validade Néo consta

: Limite de Aceitacao Data do
s Cianocobalamina. Diluigao. POP-PA 157 fasullato Ensaio

y s O tempo de retenc@o do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
idspiificagho -CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. De acordo 018
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 94,39 % 0112116

R O tempo de retencdo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
Risntificacio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. De acordo Diirens
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 95,40 % 0112116

— J O tempo de retencéo do pico principal obtido com a solugdo amostra corresponde
Wentiicacho - CLAE aquele do pico principal obtido com a solucéo padréo. De acortg ks
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 95,35 % 01/12/16

IConcIus'giLo dos Ensaios (Parecer Técnico*). A amostra analisada atende as especificacbes acima descritas. |

Legenda
NA: N&o se aplica.

Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretagdes e opinides expressos néo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratario.

Observacoes
Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sao restritos & amostra recebida na Ortofarma. A reproducao deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagao prévia e por escrito da mesma. A definigdo do ponto de
coleta/plano de amostragem & de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacgdes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacgao: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 02 de dezembro de 2016.

Hudson Polonini
Farmacéutico
CRF-MG 34340
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificac@o da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando
o codigo LQCBY HFZ 296.
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FARMA

Relatorio de Ensaios Ortofarma N° 20972/16 Revisdo 00
Cliente Powdermix Equipamentos para Laboratérios Ltda ME Telefone (13)3326-2212
Enderego Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 89, Macuco, Santos-SP, CEP Contato(s) Rosa Meiler
11015-201

e-Mail(s) rosameiler@gmail.com CNPJ/CPF 05.910.162/0001-80
Amostra(s) Produto Acabado ou Inacabado Recepgdo 28/11/16
Amostra [Diluicao de vitamina B12. |Cédigo  [20972/16-01 [Coletaem  [NA
Concentracéo 17340 Classe terapéutica Nutriente.
Lote VV13 Fornecedor N&o se aplica
Quantidade de amostra 3x5,59 Embalagem Pote plastico
Data de fabricagio 28/11/2016 Data de validad ND
Condigdes/apresentacao De acordo Eg:gﬁ;?:{: e Nao se aplica
Matéria prima - Fernecedor / Fabricante |Nao consta Matéria prima - Lote N&o consta
Matéria prima - Data de validade Nao consta

. Limite de Aceitacao Data do
Gshio Cianocobalamina. Diluigio. POP-PA 157 Betiinlo Ensaio

. o O tempo de retengdo do pico principal obtido com a solugao amosira corresponde
Identificagio - CLAE aquele do pico principal obtido com a solugéo padréo. . Deacardo i
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 90,90 % 01/12/16
Identificago - CLAE O tempo de_ retqua_c do pico principal obilEIo com a solugédo amostra corresponde D géordo 01/12/16

aquele do pico principal obtido com a solugéo padrio. .
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 91,87 % 01/12/16

- v O tempo de reteng&o do pico principal obtido com a solug&o amosira corresponde
Identificacéio - CLAE laquele do pico principal obtido com a solucéo padréo. . De acordo 01218
Teor - CLAE. De 90,0% a 115,0% do valor rotulado. * 91,35 % 0112116

|Conclusdo dos Ensaios (Parecer Técnico*): A amostra analisada atende as especificacbes acima descritas. |

Legenda
NA: N&o se aplica.

Parecer Técnico™ Os pareceres, interpretages e opinides expressos ndo fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratario.

Observacgdes

Analises realizadas respectivamente nos Pontos 01, 02 e 03.

Os resultados somente se referem aos itens ensaiados e sao restritos a amostra recebida na Ortofarma. A reproducéo deste
documento somente podera ser feita integralmente e com aprovagéo prévia e por escrito da mesma. A definigdo do ponto de
coleta/plano de amostragem é de exclusiva responsabilidade do cliente.

Informacoes de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente.

Preservacao: Em recipientes bem fechados e protegidos da luz.
Matias Barbosa, 02 de dezembro de 2016.

Hudson Polonini
Farmacéutico
CRF-MG 34340
Microbiologia / Fisico-
Quimico
Documento verificado e aprovado por meios eletrénicos
A verificacao da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em www.Labwin.net/Ortofarma usando

o cédigo LQZFS CB3 301.
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